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PROPOSTA :

A Camara dos Deputados
Departamento Técnico/Coordenagdo de Equipamentos .

Proposta de Contrato de Manuténg&o do Vitros 250 instalado no Laboratério do
Departamento Médico da Camara dos Deputados .

Condigoes :

- Os servigos s&o realizados por técnicos especializados treinados na Matrizem
Rochester .

- Os técnicos solicitaram autorizag&o para circulagdo nas dependéncias da
Camara dos Deputados .

- Osservicos de manuténgdo serdo realizados de 22 & é° Feira em hordrio
comercial de 8:00 as 17:00 hs .

- Um relatério serd elaborado a cada intervencdo técnica no equipamento .

- Validade da Proposta : 60(Sessenta) dias .

Valor da Proposta :

Valor Mensal : R$1.790.00 ( Hum Setecentos e Noventa Reais )

Valor Anual : R$ 21.480,00 ( Vinte ¢ Um Mil Quatrocentos e Oitenta Reais )

Valor Global da Proposta : R$21.480.00 (Vinte ¢ Um Mil Quatrocentos ¢
Oitenta Reais

Nos precos estio incluidos todos os custos de despesas , diretas e indiretas para
execucdo dos servicos na Cimara dos Deputados , em Brasilia — DF .
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Especificac¢io dos Servigos .

1-)- Manuténgdo Preventiva :

1.1 - Os servigos de manuténgao preventiva consistiram em verificaggo eletronica
mecanica , limpeza , lubrificag&o , alinhamento e ajustes no equipamento .

1.2 - Os servicos de manuténcdo preventiva serdo feitas em regime de visitas
progamadas , efetuadas 4 (Quatro) vezes ao ano , de acordo com um cronograma
previamente estabelecido enfre as partes independentemente de chamado da
contratante , face a possiveis defeitos detectados no equipamento que ndo
permitam a espera pela manuténgdo progamada .

1.3 - A manuténgdo preventiva deverd ser feita obrigatoriamente no equipamento
independente da ocorréncia de defeito ou paralizagdo .

1.4 - Quando da redlizacdo da primeira manuténgéo preventiva deverdo ser revistas as
duvidas sobre o procedimentos operacionais do equipamentos . Serdo instruidos e
treinados os operadores sempre que solicitado com antacedéncia de 15(Quinze)
dias das visitas progamadas .

1.5 - Apbs cada visita progamada ou corretiva , deverd ser emitido um comprovante de
servico prestado que consistiré de documento comprobatério da visita do técnico
da contratada , e de relatérios .

1.6 - A contratada deverd manter entendimentos com o Servigo de Instalag&o de
Coordenagao de Arquitetura e Engenharia . com o objetivo de se estabalecer
cronograma de manuténgdo preventiva , em concordancia com o deparfamento
médico .

2-)- Manuténgdo Corretiva :

2.1 - Os servigos de manuténgao corretiva , que poderdo compreender as tarefas
exigidas para a manuténgao preventiva sergo redlizados por solicitag@o da Camara
dos Deputados sem limites de chamadas .
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2.2 - O atendimento da manuténgdo corretiva serd prestado dentro de no méximo de
24 horas apos a nofificagdo desde que , as chamadas ndo antecedam a finais de
semana e feriados , e concluido no prazo méximo de 72 horas apés a chegada do
técnico para o atendimento da notificagdo , salvo por motivo devidamente justificado
ao érgdo fiscalizador .

2.3 - A contratada n@o caberd o dnus da execugdo de servicos de manuténgao
corretiva se o defeito decorrer comprovadamente , de uso inadequado do
equipamento por batida , negligéencia ou imprudéncia do operador , intervegdo de
terceiros ndo autorizados , condigdes anormais de voltagem ou causas fortuitas .

2.4 - Para correcdo dos defeitos decorrentes das causas enumeradas no itém (2.3) a
adjudicatéria apresentard orgamento com a justificagdo da causa e sé realizara os
servigos ou substituicdo de pegas apds expressa autorizagdo , por escrito , da Camara
dos Deputados .

2.5- As chamadas para o servico de manuténgdo deveram ser realizadas por telefone ,
apenas por funciondrios responsaveis designados pelos érgdos fiscalizadores para tal fim
. Os seus eventuais substitutos deverao ser comunicados a Contratada .

2.6 - A Contratda sera permitido executar os servigos em seus laboratdrios , sempre que
houver a impossibilidade de repara-los no local de instalagéo .

2.6.1 - Para a remogdo de equipamentos serd necessdria a autorizagdo de saida
emitida pelo Departamento de Material e Patriménio , a ser concedida ao funciondrio
da contratada formalmente identificado .

2.6.2 - A autorizag@o de saida , instrumento indispensavel & retirada dos equipamentos
das dependéncias da Camara dos Deputados , serd solicitada pelo centro de
informdtica .

2.6.3 - O prazo mdéximo da devolugdo do equipamento removido para a manuténgdo
serd de cinco dias Uteis , ficando a contfratada , neste caso , obrigada a comunicar
formalmente , sua devolugao .

2.6.4 - N&o serdo concedidas prorrogagao no prazo de atendimentos de equipamentos
cuja retirada se fizer necesséria , estando eventuais atrazos sujeitos a penalidades .

3-)- Fornecimento de Pecas :
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teclados , cabos , conexdes , baterias , fontes de alimentagdo , ou qualquer outra pega
avariada ou desgastadas decorrentes do uso normal do equipamento , serd de total
responsabilidade da contratada assim como suas despesas .

3.2 - Em caso de substituicdo de pecas , as retiradas serdo de propiedade da
Contratada e as novas passaram a pertencer a Camara dos Deputados .

3.3 - As pecas a serem utilizadas na prestagdo do servico deverdo ser originais € novas .

Belo Horizonte 27 de Fevereiro de 2008

Atenciosamente ,

Kelly Freitas

Johnson&Johnson Medical Devaice
DivisGo Ortho Clinical Diagnostics
Telefax : 31-3285-5368

E-mail : kfreitas@medbr.jnj.com





